Quick-Check-Programm
zur Horgeratekontrolle

Ubersichtskontrolle

Optische Kontrolle
des Gehduses

Mikrofondffnung

Otoplastik

Gibt es Auffélligkeiten?
Wenn ja, welche?

Meldung
Akustiker

Ist die Offnung verstopft?

Ist der Schallschlauch ausreichend beweglich?
Dichtet die Otoplastik ausreichend ab?

Ist der Schallkanal frei?

Wenn nicht, welche Ursache liegt vor?
Verstopfung mit Cerumen?

Feuchtigkeitshlaschen?

Sonstiges:

Batterietest

Verflgt die Batterie Uber ausreichende Leistungsstarke?

Abhoren

Beurteilung von Frequenz,
Dynamik und Verzerrung
anhand von Testwortern

Beurteilung des
Eigenrauschens

Beurteilung des maximalen
Ausgangsschalldrucks durch
gemaligtes Anpusten des
Mikrofons

Beurteilung des
Ruckkopplungspfeifens

Sind die Einzellaute gut differenzierbar?
Klingen die Worter dumpf?

Zeigen die Woérter einen dynamischen Ablauf?

Gibt es Auffalligkeiten?

Klingt das Horgerét zu leise?

Aussetzer? Zuleise?

Gibt es sonstige Auffélligkeiten?
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